
Využití  transrektální 
ultrasonografie  prostaty, hrdla a 

subvesikální obstrukce.  
 

František Záťura 
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Mc Neilova anatomie prostaty 
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Současné UZ technologie pro urologii 
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• Velmi výkonné hardware 

 
• Pokročilé zpracování obrazu 

– SonoCT,  compound Scan 
– korekce spektlí ….. 

 

• Integrované software pro 
fúzi UZ a MR 
 

• Navigační jednotka 
– Pro transrektální biopsii 
– Pro transperineální biopsii 



Úprava obrazu (Sono-CT)  

RAW Postprocessing 
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Přístupy k prostatě 

• Abdominální, přes 
akustické okno měchýře 

 

• Transrektální 

 

• Transuretrální 

 

• Perineální 
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Přes akustické okno měchýře 

• Náplň měchýře alespoň 
200 ml 

 

• Posouzení hrdla 
měchýře 

 

• Linmitovaná biometrie 

 

• Pro detekci ložisek 
nemá význam 
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 Amdominální pířstup k UZ prostaty 

UZ prostaty:předatestační kurs 2021 7 



Transrektální sonografie pro benigní 
onemocnění  

• Biometrie 

• Difuzní změny 

• Ložiskové změny 

• Ohraničení 

• Hrdlo měchýře 

• Prostata 

• Váčky 

• Pooperační komplikace 
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Transrektální US 
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Biometrie prostaty 
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Cysta prostaty na hrdle měchýře 
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Hrdlo měchýře 50 let 
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Hrdlo m.m. striktura  po PE 
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Přetrvávající Z steh po PE 
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Inkontinence po RAPE 
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Neúplné TURP 
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Nedostatečné TURP 
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Perforace pouzdra po PE 
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Standardní postup vyšetření 

A) 

• Příčný řez prostatou, 
pozorné vyhodnocení 
paralelních řezů při 
vysunování sondy od 
báze měchýře po apex 
prostaty 

 

• Záznam  skenů s 
atypickým obrazem 
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Záznam  skenů s atypickým obrazem 
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Standardní postup vyšetření 

B) 

• Doplnění vyšetřením 
vaskularizace po zapnutí 
Color Flow Mappinku 

 

• vysunování sondy od báze 
měchýře po apex prostaty 

 

• Záznam  skenů s atypickým 
obrazem 
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Standardní postup vyšetření 

C)  

• Přepnutí do podélně 
šikmého řezu 

• Podrobné vyšetření 
podélných rovin 
prostaty otáčením 
sondy  

• Záznam atypických 
skenů 
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Standardní postup vyšetření 

D)  
• Přepnutí do biplanárního 

zobrazení  
• Biometrie prostaty metodou HWL  

– Zobrazit celou prostatu na 
podélném řezu 

– Vypnout simultánní zobrazení 
(zmizí zlaté kurzory osy průniku 
rovin) 

– Nastavit horní (příčný ) řez na 
největší zobrazitelný obrys prostaty 

– Zmrazit zobrazení 
– Změřit kurzory šířku a výšku na 

horním-příčném řezu a délku 
prostaty na spodním-podélném 
řezu prostatou 

• Záznam výsledku měření 
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Standardní postup vyšetření 

E) Pokud je indikace: 

• V zobrazení biblane po 
zapnutí simultánního 
řezu zapneme punkční 
linii 

• Provedeme biopsii 
prostaty pod 
sonografickou kontrolou 
– Cílenou na ložisko 

– Saturační biopsii 
periferní zóny 
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Karcinom prostaty 
Problematika diagnostiky malých lézí 

• PSA 2-10 ug/l   31% pozitivních 

 

• Střední hladina PSA při průkazu Ca 4,8ug/l 

 

• První punkcí nejméně 90% diagnóz 

 

• Bez komplikací 
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Vizualizace a detekce ložisek PSA 2-10 

• DRE se pro malé nádory nehodí 
 

• Standardní sonografie: 41% 
• Moderní sonografie: 66% (v PZ až 85%) 

 
• Magnetická rezonance: 75%  
 Sensitivita 81%/ specificita 65%(Šojdrová) 

 
• Fúze UZ a MR: až 95% 
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Ložiska 
TriCore Postprocessing  Tricore technika, 24% nevizualizováno 
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Elastografie (SW, strain) 
malá senzitivita a specificita 
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Share Wave Elastography versus RAPE 

• N=40      PSA 2-10  

 

• 88% 
nedetekováno 

 

• Falešně pozitivní 
obrazy 
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Kompresivní  Elastografie  PSA 2-10 

• N=192 pacientů   

 

• 79% 
Nedetekováno 
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Elastografie velkého tumoru prostaty 
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Histoscanning 

Protokol Histoscanning 3D 
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• Analýza 1200 řezů po 
radikální prostatektomii 
metodou Bostwick 
Laboratory 

 

• 87% bylo jen v periferní 
zóně 

 

• 97% v periferní zóně  + v 
jiné části prostaty  
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Pokud nevidíme ložisko? 

• MR detection rate kolem 75% 
 

• UZ Tricore technologie 66 (hlavně PZ!) 
 

• Co když ložisko nevidíme? 
– Prediktivní oblasti (PZ), kde je 80-85% ložisek 
–  Saturační biopsie periferní zóny 

 

• Ložisko na MR? 
– biopsie ložiska dle MR 
– Kombinace zaměření MR ložiska + Saturační bipsie 
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Saturační biopsie periferní zóny (vpravo) 
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Saturační biopsie periferní zóny apex 
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Naše současná praxe 
První punkce na základě PSA nebo DRE 

• saturační biopsie periferní zóny  (kontrola TRUS se 
zaměřením na periferní zónu, počet dle velikosti 
periferní zóny), (12 vpichů  jehla 18G, podrobná 
histologická mapa) 

• Pokud je viditelné ložisko, doplníme punkci ložiska 

 

Druhá punkce s TRUS,  navigovaná fúze s MR 

 

Třetí  punkce perineální cestou, navigovaná fúze s 
MR 
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Ložisko CaP 

• MR negativní v PZ 

 

• V CZ Pirads 2 

 

 

• Histologie: GS 4+3 
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Tumor v periferní zóně 
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Lokálně pokročilý CaP 
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Sagitální řez, tumory v apexu 
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Je  tam ložisko? 
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Kde je ložisko? 
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Kde je ložisko? 
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Kam budete směřovat biopsii? 
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Prokrvení ložiska 
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Tranverzální rovina Sagitální rovina 



Alternativní přístup:Soltera 
TR Biopsie pod MR systémem 
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In bore TR biopsie pod MR kontrolou 
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