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Transperineální  biopsie 

• Cílený odběr z více míst 

 

• Využití  

– stepperu a mřížky 

– Bioptického vodiče 

 

• Snadný postup i pro 
pečlivé začátečníky 
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Transperineální  biopsie 

Potřeby: poloha) 
 
• Fúzní systém (integrovaný do 

přístroje nebo externí) 
 

• Speciální transrektální biplane sonda, 
není vhodná k TR biopsii 
– Stepper  + stabilizér  
– Punkční mřížky 
– Brachybalon 

 
– Nebo punkční attachement 

 
• Podmínka:  

– dokonalá lokální analgezie 
– Celková anestezie 
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Transperineální systém bkMedical 

• bkFusion 

• Civco Ex3 Stepper 

• Micro Touch stabilizer 

• Mřížky pro perineální 
biopsii 

• TRUS sonda biplane  

 

• Fantom 
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Transperineální systém BiopSee 

• Ultrasonograf BKSpecto 
(bk3000,BK5000, BK 
Activ) se snímačem 
9048 

• Ultrasonografy řady 
FlexFocus se snímačem 
8848 

• Stepper GFM 50 



Standardní biplane snímač 
konvex/konvex pro attachement 

Jen pro doplnění TR biopsie! 



Specializovaný biplane konvex/linear 
pro stepper s mřížkou i attachement 

Optimální sonda pro TP biopsii 

Podélná rovina zobrazení linear array 

Příčná rovina zobrazení  
Konvex 180° (220°) Není vhodný pro TR biopsii !! 



Kontrola punkce 

Stepper s punkční mřížkou 
Punkční vodič jednorázový nebo 
sterilizovatelný punkční vodič 



Precision point 



Systematická TP biopsie prostaty 
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TP biplane, free hand biopsie 

Konvex, distální snímač Linear array TRUS 2023 modul A 11 



Stepper a zobrazení TP sondou 
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TP biopsie, stepper  s mřížkou 
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Vybavení pro TP f biopsii 



Český stepper Tryfix a kalibrační set 

Stepper na stojanu Kalibrační jednotka 



Vybavení – Steppery CIVCO  
(krokovací jednotky) 

 

 

 

 



GFM Microsteppers 

MST 200 
MST 150 

MST 50 



Mřížky, teplates 

CIVCO  BiopSee triple Grid 



Stabilizéry (držáky stepperu) 

Accucare Workstation Civco MultiTouch 



Stabilizéry (držáky stepperu) 

GFM stabilizer MTT stepper se stabilizérem 



Bioptické automaty (Biopty Gun) 
Délka jehly pro TP biopsii 300mm!! 



Brachyterapie, navigační zrna  
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Brachybalon nebo spacer 



Anestezie perinea 



Anestezie apexu 



Anestezie periprostaticky 



Poloha při TP biopsii 



Průběh TP biopsie 



Odběry tkáně dle mřížky 



Alternativní přístup: free hand s EM 
navigací, eTrax technologie 

Punkce s vodičem Punkce s navigační jehlou eTrax 



Alternativní snímač biplane  
pro TR biopsie s TP vodičem 

Side fire rovina zobrazení, konvexní Příčná 
Rovina 
zobrazení 



Biopsie po amputaci rekta 



Sestava TP Fúzní biopsie 



Postup při využití MR 

• Stepper se snímači polohy sondy (enkodéry) 

– Nebo 

• Elektromagnetický navigační systém, jako u TR 
biopsie 

• Načtení MR datasetu 

• Registrace – spojení real time sonografie s MR 
řezem v základní poloze (podélný řez) 

• Zapnutí navigace a biopsie 

 

 



Fúzní  Fokusace HIFU :málo invazivní 
terapie 

Ultrazvuk v urologii 2017 35 
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Závěr: 

• TP biopsie  má základní výhodu ve fixaci sondy 
během biopsie, je proto vhodná i pro 
začátečníky, bez zkušeností s biopsií z volné 
ruky 

• Základní předpokladem je dobrá analgezie 

 

• Udávané nižší riziko komplikací se nepotvrdilo 

• Nákladnější, větší časová zátěž 



Diskuse 


